ST Bewdhen

Institut

Dr. Nuss

Adresse  Schonbornstrale 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0 09343 /509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail  info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Stadt Web  wwwiinstitut-nuss.de www.institut-nuss.de
Amorbach
Kellereigasse 1 % (( DAKKS
63913 Amorbach ; By
thre Machricht vom thr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10009 Dr.NAmm 097/7BSE- 434 05.11.2025
Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV vom 20.06.2023
- chemischer Teil -
Entnahmeort: Beuchen
Entnahmestelle: MS ON Beuchen, Friedhof
Kennzahi: Kennzaht an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am:  20.10.2025 10:39 Analysennummer: T214144
Probenahme durch: J. Bauer, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Prifungsbeginn: 20.10.2025
Probenahmeart: Ende der Priifung: 05.11.2025
rParameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Acrylamid ma/i n.u. 0,00010 DIN 38413/P6 (2007-02)"
Benzol mg/l n.u. 0,0010 DIN 38407-43 (2014-10)
Bor (B} mg/} n.u. 1,0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Bromat (BrO ;™) mg/| n.u. 0,010 DIN EN 1SO 15081 (2001-12)
Chrom (Cr) mg/l n.u. 0,025/0,0050* |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cyanid (GN") mg/l n.u. 0,050 Hausmeth, W-05141_2 (2013-12)
1,2-Dichtorethan mg/l n.u. 0,0030 DIN 38407-43 (2014-10)
Fluorid (F ) mg/l n.u, 1,5 DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)
Microcystin-LR mg/l n.u, 0,0010***  |DINISO 20179:2007—10-(A)2 -
Nitrat (NO 5 ) mg/l n.u. 50 DIN EN IS0 10304-1 (2000-07)
Pllanzenschutzmitte! (ihsgesaml) mg/l n.u. 0,00050 siehe hinlen
Perfluorbutansdure (PFBA) pg-;/I ri.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentansaure (PFPeA) pg/ nu. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexansiure (PFHxA) pgfl n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Periluorheptansdure (PFHpA) g/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctansaure (PFOA)” pafi n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluornonansiure (PFNA)” pgli n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansédure (PFDA) yg/t n.u, DIN 38407-42 (2011-03)
Perﬂuorundecanséﬁre {(PFUNDA) ug/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansiure (PFDoDA) pall n.u, DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecanséure (PFTIDA) | pgll n.u. B DIN 38407-42 (2011-03)
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Entnahmeort: Beuchen

Entnahmestelle:

MS ON Beuchen, Friedhof

- Institut

‘.. \ Dr.Nuss

Probenahme am:  20.10.2025 10:39 Analysennummer: T 214144

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Perﬂuorbutansulfonséurg (PFBS) ug/t n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentansulfonsdure (PFPeS) ug/! n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perﬂuorhexansulfonséure (F’FHxS)~ pgfl n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptansulfonsdure (PFHﬁS) pg/l n.u. DiN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctansulfonsdure (PFOS)™ ug/l nu DIN 3840742 2011-03)
Perfluormonansulfonsiure (PFN§) pgll n.u. DIN 38407-42 {2011-03)
Perfluordecansulfonsure (PFDS) ug/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecansulfonsaure (PFUNDS) | pgh n.u. DIN 3840742 (2011-03)
Perfluordodecansulfonsiure (PFDoDS) ug/ n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecansulfonsaéure (PFTrDS) 1] n.u. DIN 38407-42 (201 1-03)
Summe PFAS-20 mg/l n.u, 0,00010"**  |DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-4 mg/l nu. 0,000020* |DiN 3840742 (2011-03)
Quecksilber (Hg) mg/! n.u, 0,0010  |DIN ENISO 12846 (2012-08)
Selen (Se) mg/| n.u. 0,010 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
Summe aus Tetra- und Trichlorethen mg/i n.u. 0,010 DIN 38407-43 (2014-10)

Uran (U) magll n.u. 0,010 DIN EN ISO 172684-2 (2017-01)
Antimon (Sb) mg/l <0,001 0,0050 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Arsen (As) mg/l 0,0008 0,010/0,0040** [DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
Benzo-(a)-pyren mg/l <0,000003 0,000010  |Din 38407-30 (2011-08)
Bisphenol A mg/l —_46,660_1 0,0025****  |DIN 38407-38 (2014-09)

Blei (Pb) mg/l <0,001 0,010/0,0050** |DIN EN 1SO 17204-2 (2017-01)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0030 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
Chlorat mg/t n.u. 0,020%0,070 [DIN EN I1SO 10304-4 (1899-07)
Chlorit mg/l n.u. 0,060*0,20 |DIN ENISO 10304-4 (1899-07)
Epichlorhydrin mglt n.u. 0,00010  |DIN EN ISO 15680/F19 (2004-04)'
Dibromessigséaure mg/l n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)’
Dich[_oressigséure mg/l n.u, DIN 38407/F35 (2010-10)"
Monobromessigs;ufga mg/l n.u. DIN 38407/F35 {2010-10)"
Monochloressigséure mgll n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)"
Trichloressigséure mg/l n.u. DIN 38407/F35 (72010-10)1
Halogenessigséuren (HAA-5) mg/l n.u 0,060 DIN 38407/F35 (2010-10)"
Kupfer (Cu) mg/l 0,005 2,0 DIN EN iSO 17294-2 (2017-01)
Nickel (M) mgfi 0,001 0,020 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
Nitrit (NO ,”) mg/l <0,01 0,100,560 |DIN EN 26777 (1983.04)
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l n.u. 1 berechnet

e o
Trichlormethan mg/l <0,001 DIN 3840743 (2014-10)
Bromdichlormethan mgfi <0,0001 DIN 3840743 (2014-10)
Dibromchlormethan mg/l <0,0001 DIN 3840743 (2014-10)
Tribrommethan mg/l <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Trihalogenmethane (THM) mg/l <0,001 0,010%/0,050 |DIN 38407-43 (2014-10)
Vinylchlarid - mg/| nu. | 0,00050 DIN 38407-43 (2014-10)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priffgegenstéinde. Ohne schriftliche Genehmigung
des Instituts Dr Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfsitiot werden. (Dok. B_T_4-13)
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Institut

LX Dr. Nuss

Entnahmeort: Beuchen

Entnahmestelle: MS ON Beuchen, Friedhof

Probenahme am;  20.10.2025 10:39 Analysennummer: T 214144

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
;\Iuminium {Al) mgfl n.u. 0,200 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
Ammonium (NH ,*) mgll n.u. 0,50 DIN 38408-5-1 (1983-10)
Chlorid (_CI' ) - o - rﬁé?l ) n.u. 250 DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)
Eisen (Fe) mg/! n.u. 0,200 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
elekir, Leitfzhigkeit bei 25°C uSIZ:?n 192,7 2780 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 0,5 DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Geruchsschwellenwgn bei 2__3"p TON nu. 3 DIN EN 1622 (2006-10)
Geschmack typisch ocgfﬁﬁzz:zn:;e DEV B 1/2 (1971)

Mangan {Mn) mg/| n.u. 0,050 DIN EN ISO 17294-2 {2017-01)
Natrium (Na ') Ar‘rhé/'l | n.u. 200 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
?;g(;)ag’:sch gebundener Kohlenstoff mgll _— O\f}gfé‘;gg: T:g;e DIN EN 1484 (2019-04)
Sulfat (S0 ,%) mg/l n.u. 250 DIN EN IS0 10304-1 (2009-07)
Trisbung NTU 0,26 1,0° DIN EN ISO 7027 (2000-04)
pH-Wel bei 13,0°C (Vor-Ort) ' pH-Einheiten 7,80 6,5-95 [DINEN ISO 10523 (2012-04)
Calcitlosekapazitat mg/l nu, 5 DIN 38404-10 (2012-12)
Calcium (Ca”) | mgi T DIN EN 1SO 17264-2 (2017-01)
Magnesium {Mg2*) mg/l n.u. DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Kalium (K") mg/l n.u. DIN EN 1SO 17294-2 (2017-01)
Séufeképéiitét bls ;;H43 mmolll n.u. DIN 38409-7-2 (2005-12)
Summe Erdalkalien mrmol/| n.u. berechnet

Gesamthirte T °dH n.u. berechnet

Hartebereich (Waschmittelgesetz®) L n.u, berechnet

0.B. = ohne Beanstandung n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht

" gesundheitlicher Orientierungswert ¥ nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar

* Grenzwert ab 12.01 2030 ! Aqua Service Schwerin, Schwerin

** Grenzwert ab 12.01.2028 2 GWA mbH NL Institut fur Wasser- und Umweitanalytik, 99885 Luisenthal

*** Grenzwert ab 12.01.2026 ® Grenzwert am Ausgang Wasserwerk

*** Grenzwert ab 12.01.2024 4 Grenzwert am Ausgang des Wasserw. oder im Verteillungsnetz

" PFAS-4 ® vom 20.04,2007

Konformitatsaussage:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bad Kissingen, den 05.11.2025
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prufgegensténde Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfsltigt werden. (Dok B_T_4-13) Seite 3 von 3



ST RBewchen

Institut

gt ‘e;ﬂ D r- N uss
Adresse  SchénbornstraBie 34 i~Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kbnigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schnbornstr, 34 - 97686 Bad Kissingen Tel 08971/7856-0 09343/509342
Fax 00971/7856-213 09343/3979
eMail  info@lnstitut-nuss.de {auda@institut-nuss.de
Markt Wel  wwwiinstitut-nuss.de www.institut-nuss.de
Kirchzell
Hauptstr. 19 by « DAkkS
. AHrmd Iterungssiei
63931 Kirchzell D-PL1A064:01.00
Ihre Nachrichtvom thr Zeichen Unser Zelchen Telefon-Durchwshl Bad Kissingen
0971/7856-
10196 Dr.N/Imm 134 02.12.2025
Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV vom 20.06.2023
- chemischer Teil -
Entnahmeort; Kirchzell
Entnahmestelle: MS ON Kirchzell, SMS, Schule & Kindergarten, Schulstr. 16
Kennzahl: 1230067600275 Kennzahl an Enthahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am:  28.10.2025 09:13 Analysennummer; T214420
Probenahme durch: J. Link, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priffungsbeginn: 28.10.2025
Probenahmeart: Ende der Pridfung: 02.12.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Agrylamid B o ) rpg/_l 7 n.u. 0,00010 DIN 38413/P8 (20074)2)1
Benzol - ) mg/l __<0,0002 ~ 0,0010 DIN 38407-43 (2014-10) ]|
Bor (B) mg/l 001 1,0 DIN EN SO 172642 (2017-01)
Bromat (BrO ") mgl | <0002 | 0010 [DNENISO 13081 (auor-1z
Chrgm _Q() o - my/l . 0.0()0._'!~ N 10,025/0,0050" |DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Cyanid (CN~) mg/l <0,005 0,050 Hausmeth. W-05141..2 2013-12)
feRehioE oy S mgl | <00001 | " 00030 [oNseiorss@otete
Fluorid (F") mg/l 0,04 1 5 DIN EN SO 10304-1 (2008-07)
Micrgchﬁin-LR L mgfl ne. | 0 0 _9910""‘ {om _|S_C_)_gﬁ179 1200710 (A
Nitrat (NO ") ) mghl .92 50 DIN EN ISO 10304-1 (200&07)
Pﬂan;_«_ap_gghutzmcttel (msgesamt) mgh nu. 0,00050 |slehe hinten ‘
Perflorbutansture (PFBA) | wgl | nu AR BP0
Perfluorpentanséure (PFPeA) ngh _onu e DIN 38407-42 (2011-03) .
Perfluorhexans#ure (PFHxA) wght n.u o DIN 38407-42 { 12011.03) .
Perfluorheptansaure (PFHpA) pgh nu _ [pwsesorz zort
Perforoctansaure (PFOAY” | pgl R DN 3facz 12 2011:5)
Perfiuornonansaure (PFNA)” b/l nyu. | Spera2 2ot 29)
Perfluordecansdure (PFDA) vl o nu. o ] 9@ 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecansiure (PFUnDA) - ugl nu. B DIN 38407-42 (2011-08)
Perfluordodecansaure (PFDDA) | ko ny. piNopior 4 EoTLos)
Perfluortridacansaure (PFTrDA) pg/ n.u; DIN 3840742 (2011-03)

Ke: htsbinn institut Dy, Nuss GmbH & Co. KG - 5itz Bad Ké
Perstnlich haftender Gesellschafter: Or. Nuss Vi
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Kirchzell

Entnahmestslle: MS ON Kirchzell, SMS, Schule & Kindergarten, Schulstr, 16

Probenahme am:  28.10.2025 09:13 Analysennummer: T 214420

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) ugf nu DIN 38407-42 (201109
Perfluorpentansulfonsaure (PFPeS) wet | nu N DIN 38407-42 (2011.03)
Perfluorhexansuifonséure (PFHxS)™ | pgh | nu | |DNssior4zeorics)
Perfluorheptansulfonséure (PFHp>S')7_ .___Mpg/L: - E:__ o DIN 28407 42 (2011-03)
Perfluaroctansulfonsaure (PFOS)™ | pah nu. DIN 38407-42 42 (2011-09)
Perfluornonansulfonsaure (PFNS) gh L DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansulfonséure (PFDS) "[Jg/l ] nu. o~ 55:1035(271;05)
Perfluorundecansulfonsture (PFUnDS-) ' ].lgll | nw | |oNssaoraz(aorien
Perfluordodecansulfonstiure (PFDODS) | __wgh | nu_ | DIN 38407-42 (201103
Perfiuortridecansulfonséure (PFTIDS) ugh nu | |oissdor4z(011-09)
SummePFAS-20 |~ mgh | nu_ | 000010 [owssorezieorios
Summe PFAS-4 ~mgh nu. | 00000020 |DIN38407-42 (2011-03)
Quecksulber (F@_ T mal | <0 0001 | 00010 |DINENISO 12846 (2012-08)
Selen (Se) o T T mgn ] <0001 [T 0010 DIN EN ISO 172042 2017.01)
Summe aus Tetra- und Trichlorethen | mgll <0,0002 | 0,010 |DIN38407-43 (2014-10) )
Uran (U) mgh <0001 | 0010  |DINENISO 172042 (2017-01)
Anhmon (Sb) S men | <0001 00050 DIN EN iSO 172945(—251;:6{)
Arsen (As) ~ mgh_ | 00008 |[0,010/0,0040" |DINENISO 172042 @01701)
Benzo-(a)-pyren ) N mg/| " <0,000003 | O 00001~ 0 [oin3sso7-39 201108
Bisphenol A o T mon <0,0001 | 0,0025™ |DIN38407-36 (2014:09)
Blei (Pb) ' mgd | <0001 |0,010/0,0050" DN ENISO 172642 2017-01)
Cadmium ¢ (Cd) T Tl mon | <0,0003 0,0030  [DIN EN1SO 17204-2 (2017-01)
Chlorat T T T mgh 70,051 £ 0,020°/0,070 _[DINEN {180 10304-4 (1969-07)
Chieit mgh | 0082 | o, 060“/0 20 (DN ENISO 103044 (1899-07) _
Ep—lc_ﬁarﬁydrm o [ mg/l R T 0 00010 " [owentso 15680/F19(2004 04)‘
leromesslgsaure T | (. mgAl e I ~ |oin 3s407/F35 {2010-10)"
Dichloressigsaure | man nu. " |oivassoriFss oto-t0y
MonoBForﬁessngséure T N mg/l T Tew DIN 38407/F35 (201&10)" ]
Monochloressngséure o m§7l " nu T |oin 384070F 35 ¢ (2010-10)1 1
Tnchlores&gsﬁure S T men T nw | T |onassorrss otote)t
Halogenesmgsauren (HAA 5) B mgfl no. 0, 060*" DIN 38407/F35 (201@10) ki
Kupfer (Cu) o mgfl 0003 | 20  |DINENISO 172042 (2017-01)
Nickel (Ni) T T man ~ 0001 | 0020  [DNENISO 172842 017-01)
Nitit (NO ) T omgh | <001 0,10%0,50 |[DINEN 26777 199304
Nutratjsbiihﬂi% T s T_ 7 ?gdll | _6,_1 8 | 1 berechnet 1
P v | 0w | oootefmmersecone

Tl’ mhlormethan ' 7g/i —-‘--<0.005_7W> o DIN 38407;1&_(2"614_1_0) T
Bromdichlormethan | mgn | <00001 | [DIN3ad07-4s (201410)
Dibromchlormethan mgA | <00001 [ [DiNoseoz43(0tete)
TnBFar;mét_h—;rr T Tl Tmen | <0, 0001 OIN 3540743_(2014 10)
Trihalogenmethane ( (THM) T T mgn <0,001 | 0,010%0,050 |DIN 3840743 (2014-10)
Vinylchiorid T T mgn “Thu. | 000050 [|DIN3B407-43 (2014-10)

Die Profergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prufgegenstdnde. Chne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfsitigt werden. (Dok. B_T_4-13) Seite 2 von 3




Entnahmeont: Kirchzell

Entnahmestelle;

MS ON Kirchzell, SMS, Schule & Kindergarten, Schulstr. 16

Institut

Dr. Nuss

Probenahme am;  28.10.2025 09:13 Anslysennummer: T 214420
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Aluminium (A} o __mgd ~<0,01 0,200 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Ammonium (NH ") mgd | 001 0,50 DIN 38408-5-1 (1963-10)
Chlorid (CI") mg/l 42 250 DIN EN ISO 103041 (2009-07)
Elsen (Fe)~~__v o - mgh | oooz 0,200 DIN EN IS0 17284- 2 (2017- -01)
elektr Lengfgb!gkmt bei 25° C nS/em 198,5 2790 DIN EN 27888 (1993-11) 7
Fé_rpyri_g*(é‘»_AL( beiA= 4§§ f_@) o m <0,02 0,5 DIN EN ISO 7887 (2012-04)
Geruchsschwellenwerl bei 23°C _ | ___TON 1 ) 3 DIN EN 1622 (2006-10)
G ) ohne anormale

eschmack typisch Veréinderung DEV B 172 (1871)
Mangan (Mn) B T mg | <0001 | o050 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Natrium (Na ) o _ mgh 21 L 200 DIN EN SO 17284-2(2017-01)
organisch gebundener Kohlenstoff ohne anormale
(TOC) maft 0,8 Veranderung DIN EN 1484 (2019-04)
Sulfat (S0,%) | men 119 250 DIN EN ISO 10304-1(2008-07) _
Tribung NTU 0,1 1,0° DIN EN ISO 7027 (2000-04)
pH-Wgrt_bgl_ 14, 1°C (Vor-Orl) | pH- Elnheuen 8,14 65-05 |DINEN ISO 10523 (2012-04)
Calcltlésekapagr_tét__ o |~ mg[l 0,2 5 DlN 38404 8404-10 (2012 12)
Calcium (Ca 2 ) nlgll 28_8__ . DIN EN 1SO 17294 .2 (2017.01)
Magnesium (Mgz’) | mgn . 3.8 . DlN EN 150 17294-2 (2017-01)
Kalium (K ) mgll_ 24 o DIN EN ISO 17294-2 (2017- 01)
Séurekapaznét bis pH 4 3 ] mmol/l 1 146 DIN 38409 7 2 (2005-12)
Summe Erdalkalien mmoll 0,87 7 |berechnet | i
Gesamtharie °dH Y 7 |berechnet 7
Hértebereich (Waschmittelgesetz®) weich perachnat

n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht

0.B. = ohne Beanstandung

* gesundheitlicher Orlentierungswert
* Grenzwert ab 12.01.2030

** Grenzwert ab 12.01.2028

*** Grenzwert ab 12.01.2026

“** Grenzwert ab 12.01.2024

" PFAS-4

Konformitdisaussage:

¥ nicht relevanter Metabolit
' Agua Service Schwerin, Schwerin

n.n, = nicht nachweisbar

2GWA mbH NL Institut for Wasser- und Umweltanalytik, 99885 Luisenthal

¥ Grenzwert am Ausgang Wasserwark

4 Granzwert am Ausgang des Wasserw, oder im Vertellungsnetz

% vom 29.04.2007

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bad Kissingen, den 02.12.2025

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugswelse vervielfaitigt werden. {Dok. B_T_4-13)
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